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n/r: Komisije za nabavku broj JN 14/2013— Medicinske oprema 3-kanalni HOLTERA EKG sistem

PREDMET: Dodatno pojasnjenje u vezi javne nabavke broj JN 14/2013

Postovani

Obraéamo Vam se sa molbom da nam pojasnite odredene stavove iz dokumentacije za javhu nabavku JN
14/2013- Medicinske oprema 3-kanalni HOLTERA EKG sistem

Prema tenderskoj dokumentaciji, pod oznakom V,strane 8 i 9, uslovi za uceS¢e u postupku javne nabavke, stav
7, stoji da se traZi ovladtenje proizvodaca ili uvoznika za predmentnu javnu nabavku. Kako je kompanija Schiller
d.o.0. ovladteni i ekskluzivni uvoznik proizvoda kompanije Schiller AG, a koji je predmet ove javne nabavke, naSe
pitanje je:
- Dali je dovoljno da kao ovlasceni i ekskluzivni predstavnik dostavimo kopiju ekskluzivnog
ugovora sa kompanijom Schiller AG?

Prema tenderskoj dokumentaciji, pod oznakom V, strane 8 i 9, uslovi za uceS¢e u postupku javne nabavke,
stavovi 1,2,3,4 (ispunjavanje uslova prema zakonu o JN 75 i 76) potrebno je dostaviti trazena dokumenta.
Kompanija Schiller d.0.0. je upisan u registar ponudaca u Agenciji za privredne registre i prema zakonu o javnim
nabavkama, ¢lan 78, stav5, reenje o upisu moZe se dostaviti umesto dokumenta u stavovima 1,2,3,4. Nase
pitanje je
- Da li je dovolijno dostaviti kopiju reSenje o upisu kompanije Schiller d.o.0. u registrar
ponudada umesto dokumenata trazenih stavovima 1,2,3,4?

Tehnicke karakteristike koje ste objavili u okviru javne nabavke JN14/2013, strana 6,7, su diskriminiSuce i
jednoznaéno opisuju HOLTER EKG proizvodaca BTL, model BTL-08.
Molimo Vas da iste izmenite i omoguéite ucesée i drugim ponudacima i to tako Sto ce te
- Iz stava 3 izbrisati zvucni indikator
-~ Iz stava 4, izbrisati 16-bitnom A/D konverzijom i staviti 15-bitnom A/D konverzijom ili viSe
- 1z stava 7, izbrisati mrezni filter. Predmet javne nabavke je baterijski uredaj i nikad nece
biti povezan na mrezno napajanje
- Iz stava 8, izbrisati USB konekciju, posto je traZena SD memo kartica
- Stav 9 obrisati, posto ste definisali tacne dimenzije uredaja BTL-08
- Stav10, 11, obrisati traZene standarde posto su eksplicitno navedeni na brosuri uredaja
BTL-08. Standarde za elektri¢no zracenje koje holter EKG mora da zadovolji opisuje
evropska direktiva 93/42/EEC appendix IX: class IIa

Sa nadom da ¢e te pozitivno odgovoriti na nasa pitanja mi Vas srdacno pozdravljamo

Unapred zahvalni,

Beogfad, 24.12.20}3.
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